
 دندانپزشكي در عفونت كنترل اجرایي دستورالعمل

 1389 مھر

 دندانپزشكي در عفونت كنترل اجرایي دستورالعمل

 1 ماده

 عفونت انتقال وكاھش پیشگیري ھدف با درماني كادر توسط آن دقیق رعایت لزوم و دندانپزشكي در عفونت كنترل اھمیت بھ عنایت با
 و 11 ماده از الف بند و آن اجرایي نامھ آئین مفاد و پزشكي آموزش و درمان بھداشت، وزارت تشكیل قانون 8 ماده استناد بھ متقاطع

 .گردد مي ابلاغ اجرا منظور بھ دستورالعمل این وزارت وظایف و تشكیلات قانون از 16 ماده

 2 ماده

 ھاي وتكنسین دندان و دھان كاران بھداشت) دندانپزشكي( پرستار دندانپزشك، از اعم درماني كادر كلیھ براي دستورالعمل این رعایت
  .باشد مي الزامي دندانپزشكي لابراتورھاي

 .باشد مي مطب پروانھ داراي دندانپزشك یا ھا درمانگاه در مسئول دندانپزشك عھده بر دستورالعمل این اجرایي مسئولیت:  تبصره

 3 ماده

 .باشد مي پزشكي علوم ھاي دانشگاه/ دانشكده با دستورالعمل این اجراي حسن بر نظارت مسئولیت

 4ماده

 نظام سازمان تشكیل قانون 24 ماده ذیل تبصره استناد بھ پزشكي نظام سازمان انتظامي بدوي ھاي ھیئت و انتظامي عالي ھیئت
 .باشد مي متخلفین با برخورد بھ موظف آن اجرایي نامھ آئین و ایران اسلامي جمھوري پزشكي

  

 شخصي محافظت

 5ماده

  ھپاتیت واكسیناسیون( سازي ایمن برنامھ

 .است الزامي دندانپزشكي ھاي لابراتور ھاي تكنسین دندان، دھان كاران بھداشت ،)دندانپزشكي( پرستار دندانپزشك،

 6 ماده

 .باشد موجود واحد در مذكور افراد بادي آنتي تیتر و واكسیناسیون انجام بھ مربوط سوابق

 7ماده

 .باشد مي  عفونت كنترل ضوابط تابع و گردد مي تلقي عفوني بیمار، خون بھ آلوده مایعات و خون ، ترشحات كلیھ

 8ماده



 SAFTY  مقاوم ھاي مخزن در بایست مي شده استفاده برنده و تیز وسایل دیگر و جراحي ھاي تیغ ھا، سرسوزن ھا، سرنگ كلیھ
BOX  و دارویي و پزشكي امور مقررات بھ مربوط قانون 14 ماده 2تبصره موضوع بھداشت وزارت تأیید مورد شدگي، سوراخ بھ 

 گیرد قرار آشامیدني و خوردني مواد

 9ماده

 :زیر مشخصات با مناسب عینك و ماسك دستكش، روپوش، از استفاده

 .بپوشاند را ساعد روي تا و بلند آن آستین و بوده روشن رنگ با شدن، بستھ قابل و گرد یقھ زانو، روي تا بایست مي روپوش قد) الف

  

  

  

  

 :گردد مي  تعیین ذیل شرح بھ فعالیت نوع اساس بر دستكش جنس) ب

 معاینھ دستكش معاینھ، ھنگام در -

 وینیل یا لاتكس دستكش درمان، ھنگام در -

 استریل لاتكس دستكش جراحي، ھنگام در -

 (كار دستكش(لاستیكي وسایل،دستكش شستشوي ھنگام در -

 آن بالاي قسمت در كھ ھایي ماسك نظیر(باشد پذیر تطابق و درصد 95 بالاي بایست مي استفاده مورد ھاي ماسك فیلتراسیون میزان
 .است شده تعبیھ فلز

  

  

  

  

 میكرو ورود اجازه بایست مي الزاماً  عینك. باشد داشتھ بخار ضد قابلیت بیشتر كارایي جھت و پذیر تطابق حالت است بھتر عینك) ت
 .ندھد طرف ھیچ از را ھا ارگانیسم

 نیست شخصي حفاظت تجھیزات از استفاده بھ نیازي تاریخچھ گرفتن و پرونده تكمیل حین در

  .شود استفاده ماسك و معاینھ دستكش بایست مي الزاماً  دندانپزشك توسط بیمار معاینھ براي

 .باشد مي الزامي عینك از استفاده) پوارھوا نظیر(گردد آئروسلي تولید معاینھ حین در صورتیكھ در: تبصره

 .شود درآورده دستكش بایست مي درمان طرح نوشتن و پرونده تكمیل جھت



 .گردد استفاده باشد، نشده استفاده قبلاً  صورتیكھ در ، عینك و ماسك جدید، دستكش بایستي مي درمان شروع براي

 احتمال كھ نحوي بھ درمان قطع یا خون با اندازه از بیش آلودگي دستكش، پارگي نظیر( دلیلي ھر بھ كھ صورتي در درمان حین در
 شده، درآورد بایست مي و داشتھ تعویض بھ نیاز دستكش)باشد داشتھ وجود دستكش بھ اطراف محیط از یا و محیط بھ آلودگي انتقال
 .شود پوشیده جدید دستكش و شستھ ھا دست

 17 ماده

  .شود مي درآورده ترتیب بھ عینك نھایت در و ماسك دستكش، درمان، پایان در

 .باشد مي الزامي ھربیمار از پس آن ضدعفوني عینك، نبودن مصرف یكبار درصورت:  تبصره

 18 ماده

  آن از بعد درمان و)  اكسپوژر(  زا بیماري عوامل معرض در قرارگیري از جلوگیري منظور بھ

 الف-18

 مولد عفونت خطر در را دندانپزشكي در شاغل افراد كھ عفوني عوامل دیگر یا و خون با تماس ھنگام شخصي محافظت ھاي روش
  .گردد تشریح درمان كادر براي دندانپزشك توسط دھد مي قرار

 ب -18

 دندانپزشك توسط اكسپوژھا ارزیابي و گزارش جھت مشخص روندھاي تعیین

 ج -18

 دندانپزشكي ھاي دانشكده ترین نزدیك ھماھنگي با درماني بھداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه/ دانشكده درمان ھاي معاونت
 تعیین مراتب و نمایند مي اقدام بعدي ھاي پیگیري و اكسپوژر از بعد لازم ھاي درمان جھت مركزي معرفي و تعیین بھ نسبت منطقھ

 .شود رسانده فعالیت حوزه دندانپزشكان كلیھ اطلاع بھ درمانگاه

 19 ماده

 و جراحي روش بھ دندان كردن خارج و ایمپلنت جراحي آپیكال، رزكسیون دنتال، پریو ھاي جراحي بیوپسي، جراحي، درھنگام
 .باشد مي الزامي استریل سرم یا استریل آب از استفاده مربوطھ فرزھاي كردن خنك یا جراحي محل شستشو براي آن نظیر مواردي

 20 ماده

 دندان كشیدن و دندان و دھان جراحي درماني ملاحظات ھرگونھ از قبل درصد 12/0 گلوكنات كلرھگزیدین شویھ دھان از استفاده
 .باشد مي الزامي

 كننده عفوني ضد مواد و استریلیزاسیون

 21 ماده

 از ، مقاوم باكتریال اسپورھاي جملھ از جسم یك ھاي میكروارگانیزم ھمھ آن بوسیلھ كھ است فرآیندي سازي سترون یا استریلیزاسیون
 گیرد مي قرار فرآیند این تحت كھ جسمي در زنده ھاي میكروارگانیزم وجود احتمال كھ بطوري شوند مي فعال غیر یا و رفتھ بین

 .باشد میلیونیم یك از كمتر



 غیر یا و رفتھ بین از ، جسم یك زاي بیماري ھاي میكروارگانیزم ھمھ آن بوسیلھ كھ است فرآیندي زدایي گند یا كردن عفوني ضد
 بار از چند ھر كردن ضدعفوني فرآیند در حقیقت در. روند نمي بین از مقاوم باكتریال اسپورھاي ھمھ الزاماً  ولي شوند مي فعال

 قوي و متوسط ، ضعیف پایھ سھ در كردن عفوني ضد عمل. افتد نمي اتفاق سازي سترون فرآیند ولي شود مي كاستھ سطوح میكروبي
 .گردد مي انجام

 22 ماده

 :شوند مي بندي دستھ گروه سھ در عفونتشان انتقال بالقوه خطر و كار نوع اساس بر دندانپزشكي لوازم

 (Critical) بحراني وسایل

 روش بھ باید بحراني وسایل. سرسوزن جراحي، وسایل مانند.كنند مي پیدا تماس استخوان با یا كرده نفوذ نرم بافت در وسایل این
 بعد فصل در عفوني و ویژه پسماندھاي دفع ھاي روش. شوند انداختھ دور مصرف از پس یا و شوند استریل ، حرارتي استریلیزاسیون

 ذكر

 .شد خواھد

 Semicritical بحراني نیمھ وسایل

 ھاي آینھ: مانند. دارند تماس ناسالم پوست یا مخاط با ولي كنند نمي پیدا تماس استخوان با و نكرده نفوذ نرم بافت در وسایل این
 بھ بودن حساس صورت در یا و شوند استریل حرارتي استریلیزاسیون روش بھ باید وسایل این. ھا نگھدارنده فیلم دندانپزشكي،

 . شوند ضدعفوني قوي كننده ضدعفوني مواد توسط حرارت

  

Non critical غیربحراني وسایل  : 

 وسیلھ نوع

 مثال

 كردن ضدعفوني/استریلیزاسیون مناسب شیوه

 بحراني

 حرارت بھ مقاوم

 اندودانتیك جراحي وسایل

 اولتراسونیك گیري جرم ھاي قلم سر

 دندان كشیدن مخصوص ھاي فورسپس

 اتوكلاو) مرطوب گرماي با استریلیزاسیون

 حرارت بھ حساس

 پلاسما با استریلیزاسیون

 )شیمیایي محولھاي در وري غوطھ)سرد استریلیزاسیون



 دندانپزشكي ھندپیسھاي

 آنگل،توربین

 استفاده بار ھر از قبل ( Bاتوكلاو) مرطوب گرماي با استریلیزاسیون

 بحراني نیمھ

 حرارت بھ مقاوم

 آمالگام كاندانسور ، فرزھا

 )اتوكلاو(مرطوب گرماي با استریلیزاسیون

 حرارت بھ حساس

 دندانپزشكي آینھ

 پلاسما با استریلیزاسیون

 )شیمیایي ھاي محلول در وري غوطھ) سرد استریلیزاسیون

 غیر

 بحراني

 خون بھ دهآلو

 صندلي ، رادیوگرافي تیوپ

 كراشوار یونیت،تابوره

 متوسط سطح كننده ضدعفوني مواد از استفاده

 خون بھ آلودگي بدون

 پایین سطح كننده ضدعفوني

 آلوده صورت در بحراني، غیر وسایل. ھا كابینت ، رادیوگرافي دستگاه مانند. كنند مي پیدا تماس بیمار سالم پوست با فقط وسایل این
  .شوند عفوني ضد متوسط كننده عفوني ضد مواد توسط باید شدن،

 بیمار ھر بین درماني فواصل در باید ولي گیرند مي قرار بحراني نیمھ وسایل گروه در ھا ھندپیس فوق تعریف طبق ھرچند: 1 تبصره
 باشد نمي مجاز قوي كننده عفوني ضد مواد توسط كردن عفوني ضد و شوند استریل ، حرارتي استریلیزاسیون روش بھ

 

 تعداد متوسط اساس بر دندانپزشكي ھاي مطب و درماني مراكز بھ مراجعھ ھنگام اند موظف درمان بر نظارت كارشناسان:  2 تبصره
 .نمایند نظارت ھا آن استریلیزاسیون نحوه و ھا ھندپیس تعداد كنترل بھ روزنسبت ھر در مریض

  



 ( آب بخار با ) S کلاس کلاو اتو دستگاه                                 B کلاس کلاو اتو

  

 :گردد مي  ابلاغ و تعیین ذیل شرح بھ دندانپزشكي مصرف بار چند لوازم استریلیزاسیون شیوه

 تحت بخار از ،استفاده مصرف بار چند دندانپزشكي وسایل استریلیزاسیون براي روش بھترین حاضر حال در است ذكر قابل: تبصره
 بھ نیاز ھستند، كردن اتوكلاو قابل یا و مصرف یكبار دندانپزشكي وسایل اكثر امروزه اینكھ بھ توجھ با و باشد مي اتوكلاو یا فشار
 .است شده محدود بسیار سرد استریلیزاسیون جملھ از استریلیزاسیون روشھاي سایر

  : شود مي بندي دستھ گروه سھ بھ كاركرد حیطھ براساس كننده عفوني ضد مواد

24-1 

High Level     قوي عفوني ضد مواد 

:  مانند. كشد نمي  را باكتریال اسپورھاي از زیادي تعداد ولي شود مي استفاده ھا میكروارگانیسم كلیھ بردن بین از براي مواد این
 فرمالدئید- گلوتارآلدئید -اسید پراستیك - ھیدروژن پراكسید

24-2 

Intermediate level متوسط كننده عفوني ضد مواد 

: مانند. ھستند مناسب ھا قارچ و ویروسھا اغلب ، وژتاتیو باكتریھاي ، ھا مایكوباكتریوم كشتن براي كننده عفوني ضد مواد این
 فورھا و ید -درجھ 70 ایزوپروپیل الكل – كلردار محصولات -(كواترنري(چھارتایي آمونیوم تركیبات

 Low Level : ضعیف كننده عفوني ضد مواد -24-3

 الكل مانند. ببرند بین از زماني دوره یك در را ھا ویروس و ھا قارچ و وژتاتیو ھاي باكتري اغلب است ممكن مواد این

 25 ماده

 مواد با و تمیز لابراتوار بھ ارسال از پیش و بیمار دھان از خروج از پس بلافاصلھ باید ارتودنسي ھاي دستگاه و پروتزھا ، ھا قالب
ٌ  ، متوسط تا ضعیف كننده ضدعفوني  . شود ضدعفوني وري غوطھ روش بھ ، متوسط ترجیحا

  

 

  

  

  

 . باشد مي معالج دندانپزشك عھده بر گردد مي ارسال مطب بھ لابراتوار از كھ موادي كردن ضدعفوني نھایي وظیفھ: 1 تبصره

 

  . نماید رعایت كاري مراحل تمام در عفونت كنترل اصول بایست مي نیز لابراتوار مسئول



 لابراتوار بھ كتباً  را ارتودنسي دستگاھھاي و پروتزھا ، قالبھا ضدعفوني جھت رفتھ كار بھ روش است موظف دندانپزشك: 2 تبصره
 اعلام

  . نماید

 است موظف نكرد دریافت ارتودنسي دستگاھھاي و پروتز ، قالب ھمراه بھ را 2 تبصره در شده تعیین موارد لابراتوار اگر: 3تبصره
 . نماید اقدام ضدعفوني بھ نسبت فوق ماده برابر

 26 ماده

 مي ممنوع مطلقاً  گردند مي معرفي             المللي بین             علامت با كھ مصرف یكبار ملزومات كردن ضدعفوني یا تمیز
 .باشد

  

 :گردد مي ابلاغ و تعیین ذیل شرح بھ دندانپزشكي در مصرف مورد تجھیزات و دستگاھھا ضدعفوني ھاي روش

  

 بحراني نیمھ

 غیربحراني

 عفوني ضد روش

  

 قوي

 ضعیف

 متوسط

 (روزانھ(كردن پاك

 (ازھربیمار بعد(كردن پاك

 (بیمار ھر براي(پوشاندن

 یونیت

 ھا دستگیره و ھا دستھ

* 

  

  

  



* 

* 

 كلیدھا

* 

  

  

  

  

* 

 سطوح

* 

  

  

  

* 

  

 بازوھا

  

* 

  

* 

  

  

 ساكشن ھاي لولھ

  

  



* 

  

* 

  

 وھوا آب سرنگ

* 

  

  

  

* 

* 

 چراغ

 كننده منعكس

  

* 

  

* 

  

  

 چراغ روي پوشش

  

  

* 

  

* 

  



 كلیدھا

* 

  

  

  

* 

* 

 ھا دستھ

* 

  

  

  

* 

* 

 بازوھا

  

* 

  

* 

  

  

 ھا كابینت

 ھا كابینت روي سطح

* 

  

  



  

* 

* 

 (داخلي(كشوھا

  

* 

  

  

  

  

 ھا دستھ

* 

  

  

  

* 

* 

 سینك

* 

  

  

  

* 

  

 (دستي(آب شیرھاي

* 



  

  

  

* 

  

 (اتوماتیك(آب شیرھاي

  

* 

  

  

  

  

 (دستي(مایع صابون ظرف

* 

  

  

  

* 

  

 (اتوماتیك(مایع صابون ظرف

  

* 

  

* 

  



  

 صندلي

 صندلي رویھ

  

* 

  

* 

  

  

 بازوھا

* 

  

* 

  

* 

* 

 زیرسري

* 

  

* 

  

* 

* 

 كلیدھا

* 

  



  

  

  

* 

 تابوره

 صندلي رویھ

  

* 

  

* 

  

  

 بازوھا

* 

  

* 

  

* 

* 

 كنترل

* 

  

  

  

* 

* 



 رادیوگرافي دستگاه

 (Head)سر

* 

  

  

  

* 

* 

 بازوھا

  

* 

  

* 

  

  

 كنترل ھاي دستھ

* 

  

  

  

  

* 

 سایت وب در تأئید مورد ھاي شركت ھمراه بھ پزشكي آموزش و درمان بھداشت، وزارت تأئید مورد ضدعفوني مواد انواع- 28 ماده
 .باشد مي دسترس قابل www.fdo.ir آدرس بھ دارو و غذا معاونت

 Low Level)پایین سطح كننده ضدعفوني مواد:  1 تبصره



 مواد كھ حالي در و. برند مي بین از زماني دوره یك در را ھا ویروس و ھا قارچ بعضي وژتاتیو، ھاي باكتري اغلب است ممكن
 ھا قارچ و ھا ویروس اغلب وژتاتیو، ھا باكتري ھا، مایكوباكتریوم كشتن براي Inter mediate level متوسط كننده ضدعفوني

  .ھستند مناسب

 فضاي با بحراني ابزار آنجایكھ، از بحراني غیر و بحراني نیمھ بحراني، دستھ سھ بھ آلات ابراز بندي تقسیم بھ توجھ با:  2 تبصره
  .شود استفاده(High Level) بالا سطح ضدعفوني از بحراني ابزار خصوص در كھ است بدیھي دارند تماس بدن استریل

 روي برCleaning) )  كنندگي پاك عمل پزشكي وسیلھ یك كردن ضدعفوني پروسھ از قبل داشت توجھ نكتھ این بھ بایستي: 3 تبصره
  . گردد انجام كنندگي ضدعفوني عمل سپس و شده انجام آن

 بر مخاطات و خون شامل آلي مواد شدن فیكس از جلوگیري براي پزشكي آلات ابراز از استفاده اتمام از پس بلافاصلھ:  4 تبصره
  .شود انجام لازم كارآیي با كنندگي ضدعفوني عمل دوم مرحلھ تا داده قرار) شوینده( كننده پاك محلول یك در را آن سریعاً  وسیلھ روي

 شدید آلایندگي دلیل بھ زیرزمیني و سطحي آبھاي بھ كننده ضدعفوني محلولھاي تمامي از حاصل ھاي فرآورده تخلیھ از:  5 تبصره
  .گردد خودداري محیطي زیست

 روي بر (IRCرقمي ده كد(دارو كل اداره مجوز داراي كھ گردد استفاده محصولاتي از تنھا فرمائید دقت مصرف ھنگام در: 6 تبصره
 .باشند آن لیبل

 .گردد مي تعیین ذیل جدول برابر B,S,N اتوكلاوھاي انواع كاربرد دامنھ

 نوع

 شده بیني پیش استفاده قابل موارد شرح

N 

 نشده بندي بستھ توپر محصولات كردن استریل

S 

 از یكي حداقل و نشده بندي بستھ توپر محصولات شامل شود مي تعیین كننده استریل سازنده وسیلھ بھ كھ محصولاتي كردن استریل
 ،(  سازنده توصیھ براساس(دار حفره یا توخالي محصولات انواع ، كوچك متخلخل قطعات ، متخلخل محصولات:  مقابل موارد

 . شوند مي بندي بستھ لایھ چند صورت بھ كھ محصولاتي شوند، بندي بستھ لایھ تك صورت بھ كھ محصولاتي

B 

( پرمنفذ)  متخلخل محصولات دار، حفره و توخالي محصولات جامد، نشده بندي بستھ و شده بندي بستھ محصولات كلیھ كردن استریل
 . است شده مشخص استاندارد این در تست فشارھاي وسیلھ بھ كھ

 29 ماده

 از استفاده و بوده الزامي دندانپزشكي ھاي مطب و دندانپزشكي درماني مراكز كلیھ در B نوع اتوكلاو یك حداقل وجود: تبصره
 .باشد مي بلامانع الذكر فوق موارد در استفاده جھت B نوع كنار در استریلایزرھا سایر و و N،S انواع اتوكلاوھاي

 30 ماده



 شان یا كاغذ با كھ سطحي روي و كرده خارج دستگاه درون از استریل وسیلھ توسط را شده خشك و استریل ابزار یا ھا بستھ باید
 طول بھ ساعت چند است ممكن عمل این كھ برسد محیط دماي بھ و یافتھ كاھش ھا آن دماي اینكھ تا قرارداد است شده پوشانده استریل
  .شود انجام نگھداري مرحلھ از قبل باید كار این و انجامد

 .است اھمیت حائز استریلیزاسیون فرآیند اندازه بھ شده استریل وسایل صحیح نگھداري:  تبصره

 31 ماده

 شرایط ایجاد جھت. شوند گرفتھ نظر در استریل توانند مي بمانند باقي خشك و نخورده دست كھ زماني تا استریل شده بندي بستھ اقلام
 خشك و مناسب محیطي دماي داراي ، تردد كم و خلوت مكان یك در دربستھ ھاي كابینت درون باید استریل ھاي بستھ نگھداشت، بھینھ

 .گیرند قرار كم رطوبت داراي یا

 32 ماده

 . نمود استریل مجددا و گرفتھ نظر در آلوده را آنھا باید ھا، بستھ نبودن یا و بودن استریل مورد در اطمینان عدم صورت در

 33 ماده

 استریل و دربستھ مخصوص ظرف یك درون اینكھ یا نمود استفاده كردن اتوكلاو از پس فوراً  باید را نشده بندي بستھ یا باز قلام
 غیر انبارھاي در وسایل این نگھداري از. باشد مي ھفتھ یك حداكثر روش این بھ استریل وسایل نگھداري مجاز مدت. شود نگھداري

 . شود اجتناب باید پرتردد ھاي مكان و استریل

 34 ماده

  : باشد مي ذیل مراحل شامل كھ است اھمیت حائز بسیار عملكرد صحت لحاظ بھ كننده استریل ھاي دستگاه كیفي كنترل

34-1 

 سازنده كارخانھ در تولید ھنگام دستگاھھا مكانیكي ھاي تست

34-2 

 استاندارد تھویھ و مناسب فیزیكي فضاي تأمین

34-3 

 ورودي آب و بخار كیفیت جملھ از نصب الزامات تأمین

34-4 

 كالیبراسیون آزمون جملھ از پیشگیرانھ نگھداري ھاي دستورالعمل اجراي

 باشد مي وي قانوني نماینده یا و سازنده كارخانھ عھده بر فوق موارد كیفي كنترل:تبصره

 35 ماده

Bowie – Dick)BD در  تست انجام دندانپزشكي ھاي مطب و دندانپزشكي درماني مراكز( B   داخل بھ بخار نفوذ قابلیت و كیفیت 
 الزامي مرتبھ یك ھفتھ حداقل صورت بھ از دقیق اطلاع منظور بھ  نوع( وكیوم   در پمپ بھ مجھز اتوكلاوھاي در موجود ھاي بستھ
   . شود انجام كار شروع در تست این كھ است آن ترجیح. باشد مي



 .گردد نگھداري مربوطھ سوابق در بایست مي تست این انجام بھ مربوط اطلاعات: تبصره

 36 ماده

 ھاي ھزینھ از جلوگیري و دستگاه خواب زمان كاھش ، تعمیرات ھزینھ كاھش ، بخشي اثر تضمین ، عملكرد صحت از اطمینان جھت
 شامل نگھداشت برنامھ.  است الزامي منظم  نگھداشت برنامھ یك داشتن ، استریلایزر یك ناگھاني خرابیھاي از ناشي منتظره غیر

 .است آمده تفصیل بھ ادامھ در كھ باشد مي...  و كالیبراسیون ، پیشگیرانھ نگھداشت ھاي برنامھ ، روزمره ھاي بررسي نظیر مواردي

 37 ماده

  Preventive maintenance schedules :(پیشگیرانھ نگھداشت برنامھ)

 پیشگیرانھ نگھداري و روزانھ ھاي مراقبت بھ مربوط ھاي دستورالعمل است موظف آن نماینده یا و استریلایزر سازنده كارخانھ
     : گردد مي بندي تقسیم زیر سطح دو بھ PM نگھداشت ھاي برنامھ.    آورد فراھم  را تجھیزات

37-1: 

 دستورالعمل با مطابق و مسئول شخص یا و دیده آموزش اپراتور توسط باید ھا برنامھ این ماھانھ/  ھفتگي/  روزانھ نگھداشت برنامھ
 داخلي محفظھ كردن تمیز ، خارجي سطح كردن تمیز نظیر مواردي شامل ھا برنامھ این. پذیرد صورت كاربري راھنماي در شده ذكر

  . باشند مي...  و روغنكاري ، فیلتر تعویض ، درزگیر و ھا قفسھ ، طبقات ،

 مي استریلیزاسیون از بعد ھم و قبل ھم ازموارد برخي در و بعد/ قبل سازنده ھاي توصیھ بھ باتوجھ ھا ھندپیس درخصوص: تبصره
  .نمود روغنكاري را ھا آن بایست

37-2: 

 ماھھ سھ زماني ھاي بازه در استریلایزر از استفاده میزان بھ بستھ باید ھا برنامھ این. سالانھ/  ماھھ شش/  ماھھ سھ نگھداشت برنامھ
 است آمده سرویس راھنماي در كھ سازنده كارخانھ دستورالعمل مطابق و دیده آموزش مھندسین توسط ، سالانھ یا و ماھھ شش ،

  . پذیرد صورت

  . باشد مي آن قانوني نماینده یا سازنده شركت عھده بر سالانھ/  ماھھ شش/  ماھھ سھ نگھداشت برنامھ اجراي مسئولیت: 1 تبصره

 بدین و نموده خریداري را پیشگیرانھ نگھداري و سرویس قرارداد دستگاه، خرید ھنگام درماني مراكز كھ شود مي توصیھ: 2 تبصره
 . نمایند حذف را منتظره غیر تعمیر ھاي ھزینھ ترتیب

 38 ماده

 از اطمینان جھت مرجع مقادیر با آنھا مقایسھ و ترمودینامیكي فرآیند بھ مربوط پارامترھاي بررسي شامل استریلایزر كالیبراسیون
 كارخانھ ھاي دستورالعمل مطابق و اي دوره صورت بھ نصب ھنگام بر علاوه باید كالیبراسیون. باشد مي دستگاه عملكرد صحت
  .شود انجام باید مجدد كالیبراسیون استریلایزر كردن عمل بد یا قطعھ تعویض ، خرابي بروز صورت در. پذیرد صورت سازنده

  . شود نگھداري مكتوب صورت بھ باید گزارشات و كالیبراسیون فرآیندھاي كلیھ: 1 تبصره

 یا سازنده شركت عھده بر رایگان صورت بھ دستورالعمل این 2 ماده در شده ذكر افراد و كاربران بھ آموزش وظیفھ:  2 تبصره
  . باشد مي آن قانوني نماینده

 اشخاص توسط باید استریلیزاسیون فرآیند باشد، خطرساز كاربر براي ھم و بیمار براي ھم تواند مي استریلایزر یك كھ آنجا از -38-1
 با ارتباط در لازم ھاي آموزش باید اتوكلاو دستگاه یك كاربر.  پذیرد صورت عفونت كنترل مفاھیم و استریلیزاسیون اساس بھ آگاه



 و كاربري بھ مربوط ھاي دستورالعمل كلیھ بھ و گذرانده را شده استریل اقلام نگھداري و ذخیره ، مراقبت ، سازي ،آماده كردن تمیز
  . باشد داشتھ كامل تسلط دستگاه نگھداري

  . دھد قرار خریدار اختیار در را زیر مستندات است موظف استریلایزر سازنده كارخانھ -38-2

 Installation instructions)) نصب ھاي دستورالعمل -38-2-1

  ( ( Operation instructions كاربري ھاي دستورالعمل -38-2-2

  ( Maintenance schedules ) نگھداشت جداول -38-2-3

  ( Spare parts list ) یدكي قطعات لیست -38-2-4

  ( Service manual ) سرویس راھنماي دفترچھ -38-2-5

 زیر اطلاعات شامل باید نگھداشت عملیات صورت یك. شود تھیھ نگھداشت عملیات صورت یك باید استریلایزر ھر براي -38-3
  :باشد

  دستگاه سریال شماره و مدل -38-3-1

  دستگاه نصب تاریخ و محل -38-3-2

  سرویس درخواست تاریخ -38-3-3

  دھنده سرویس مشخصات و سرویس كننده درخواست شخص اتمشخص -38-3-4

  سرویس درخواست علت -38-3-5

 ) برنامھ از خارج یا برنامھ طبق ھاي سرویس(  شده انجام ھاي سرویس شرح -38-3-6

  شده تعویض قطعات تعداد و نوع -38-3-7

  سرویس تكمیل تاریخ -38-3-8

  كار تكمیل جھت مسئول شخص عنوان و امضاء -38-3-9

 تجھیزات كل اداره سایت در ھا آن محصولات و پزشكي تجھیزات زمینھ در فعالیت بھ مجاز ھاي شركت بھ مربوط اطلاعات: تبصره
 .باشد مي دسترس در www.imed.ir/fa/companies آدرس بھ پزشكي

 دندانپزشكي پسماندھاي دفع

 39ماده

 و پزشكي پسماندھاي اجرایي مدیریت روشھاي و ضوابط و اسلامي شوراي مجلس 1383 مصوب پسماندھا مدیریت قانون استناد بھ
 زیست محیط و صنعت ، بنایي زیر امور كمیسیون 8/2/87 مورخ ك38459ت/15871 شماره مصوبھ موضوع وابستھ پسماندھاي

 . گردد مي ابلاغ اجرا جھت ذیل موارد وزیران ھیئت

 40 ماده



 خطرناك خواص از یكي حداقل بودن بالا دلیل بھ كھ درماني مراكز از ناشي آور زیان و عفوني پسماندھاي كلیھ:  ویژه پزشكي پسماند
 ، دارد نیاز(  خاص مدیریت)  ویژه مراقبت بھ كھ آن مشابھت یا و خورندگي ، اشتعال یا انفجار قابلیت بیماریزایي، سمیت، قبیل از

 . شود مي گفتھ

 41 ماده

 . شود مي عادي پسماند -4ودارویي شیمیایي پسماند -3 وبرنده تیز پسماند -2 عفوني پسماند -1 اصلي دستھ چھار شامل پزشكي پسماند

 42 ماده

 .نماید مي رفع را پزشكي پسماند بودن ناك خطر ویزگي كھ اقداماتي:  سازي خطر بي

 43 ماده

 نمایندگان مراجعھ صورت در و تھیھ را خود ویزه پزشكي پسماند مدیریت باید دندانپزشكي درماني خدمات دھنده ارائھ مركز ھر
 .نماید ارائھ بھداشت وزارت و زیست محیط سازمان

 44 ماده

 ذیل جدول برابر را خود ویزه پزشكي ھاي  پسماند و عادي ھاي پسماند تولید مبداء در موظفند پزشكي پسماند كننده تولید مراكز كلیھ
 . نمایند بندي بستھ و وتفكیك آوري جمع

 چسب بر

 ظرف رنگ

 ظرف نوع

 پسماند نوع

 ردیف

 عفوني

 زرد

 مقاوم پلاستیكي كیسھ

 عفوني

1 

 زیستي خطر داراي-وبرنده تیز

 قرمز درب با زرد

 safty boxاستاندارد

 وبرنده تیز

2 



 ودارویي شیمیایي

 ایي ه قھو یا سفید

 مقاوم پلاستیكي كیسھ

 ودارویي شیمیایي

3 

 عادي

 سیاه

 مقاوم پلاستیكي كیسھ

 عادي پسماند

4 

  

 45 ماده

 بي وفرآیند گیرد قرار فوق جدول در شده ذكر ھاي محفظھ یا ظروف ھا، كیسھ در باید تولید از پس بلافاصلھ پزشكي ھاي پسماند
 . پذیرد صورت پزشكي وآموزش درمان بھداشت وزارت ھاي دستورالعمل وفق آن سازي خطر

 46 ماده

 . گردد تائید ذیل در مندرج شكل بھ باید پسماند نوع كننده مشخص نماد

  

  

  

  

  

  

 47 ماده

 :باشد ذیل مشخصات با چسب بر واحد باید فوق ھاي بستھ از ھریك

 :كننده تولید تماس نشاني و نام

 :پسماند نوع



 :آوري جمع و تولید تاریخ

 :تحویل تاریخ

 :شیمیایي ماده


